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Marcas comerciais
Intuitive, Intuitive Surgical e da Vinci são marcas registradas da Intuitive Surgical. 
Os nomes/logotipos de produtos e marcas são marcas comerciais ou 
marcas registradas da Intuitive Surgical ou de seus respectivos proprietários. 
Consulte www.intuitive.com/trademarks.
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Introdução
Este adendo às Instruções de Reprocessamento para o Endoscópio da Vinci Xi fornece 
a informação atualizada de que o número de engrenagens na parte inferior da base do 
endoscópio pode variar de acordo com a versão do endoscópio.

Para instruções completas de reprocessamento de endoscópios, consulte as Instruções de 
Reprocessamento para o Endoscópio da Vinci Xi. Mantenha este adendo junto com suas 
Instruções de Reprocessamento para o Endoscópio da Vinci Xi.

Este adendo fornece informações atualizadas para os documentos de reprocessamento e 
seções listados abaixo.

INTRODUÇÃO

INSTRUÇÕES DE REPROCESSAMENTO SEÇÃO

Instruções de Reprocessamento para o Endoscópio da 
Vinci Xi (554769)

Visão geral e identificação do 
Endoscópio Plus Xi
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ENDOSCÓPIO

Visão geral do Endoscópio Plus Xi
O endoscópio consiste em ponta, eixo, base, invólucro e cabo, conforme mostrado na figura abaixo. O 
número de engrenagens na parte inferior da base pode variar de acordo com a versão do endoscópio.

Ponta Eixo

Cabo Conector do endoscópio

Base

Parte 
inferior 
da base

Lente

Superfícies de fibra óptica (x2)
(portas de luz)

Invólucro

Janelas indicadoras

Aba de liberação de porta de lavagem

Todas as imagens do endoscópio são para fins ilustrativos e podem não ser uma  
representação exata do produto. 
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ENDOSCÓPIO

Identificação do 
endoscópio 

Três engrenagens na 
parte inferior da base

Tampa do conector 
e cordãoConector do endoscópio

Endoscópio com tampa de conector

Endoscópio sem tampa de conector

Endoscópio Plus da Vinci Xi

Conector do endoscópio

Conector do endoscópio 
com marcação de grau

Invólucro

Três engrenagens na 
parte inferior da base

Invólucro

O número de 
engrenagens pode 
variar de acordo com a 
versão.

Aba de liberação de 
porta de lavagem 

(cinza)

Aba de liberação de 
porta de lavagem 

(branca)

Invólucro

Aba de liberação de 
porta de lavagem 

(cinza)

Marcação na lateral








